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INTRODUÇÃO: 
 
DBO é a quantidade de oxigênio requerida pelas bactérias, para estabilizar a matéria orgânica 
biodegradável sob condições aeróbicas. O teste padrão consiste na medida do oxigênio 
consumido num período de incubação de 5 (cinco) dias, a temperatura de 20 0C.  
 
A demanda de oxigênio se deve a: 
 
1- matéria orgânica carbonácea usada como alimento pelos organismos aeróbicos; 
2- nitrogênio oxidável, derivado do nitrogênio orgânico, da amônia e dos nitritos, usados como 

fonte de alimento por certas bactérias nitrificantes (nitrossomonas e nitrobacter); 
3- certos compostos químicos redutores (ferro ferroso, sulfato e sulfito), os quais reagem com o 

O2 dissolvido. 
 
 
Princípio do Método: 
 
O método manométrico baseia-se na diferença de pressão existente antes e depois do período 
de incubação da amostra. 
À medida que as bactérias utilizam o oxigênio para sua respiração, liberam o dióxido de carbono 
(CO2) no meio, o qual é capturado por hidróxido de sódio ou de lítio, na saída do frasco de 
análise. Com isso, ocorre uma depressão no interior do frasco, que é medida e transformada 
através de um microprocessador em concentração de O2 consumida (mg/L). 
 
Execução do Ensaio: 
 
1 – coletar a amostra em frasco devidamente limpo; 
2 – transferir um volume da amostra (ver tabela de diluição do equipamento) para o frasco de 
incubação e adicionar uma barra magnética para sua agitação; 
3 – colocar no funil da garrafa uma porção  de hidróxido de sódio (ou lítio); 
4 – passar graxa no gargalo da garrafa e assentar o funil com cuidado para não derramar o 
hidróxido de sódio (ou lítio) dentro da amostra; 
5 – levar a garrafa com a amostra e o hidróxido de sódio (ou lítio) para a incubadora e fazer os 
ajustes para coleta de dados; 
6 – Fazer a coleta de dados após 5 dias de incubação. 
 
 

Escala de DBO (mg/L) Volume de amostra (mL) 

0-35 420 
0-70 355 

0-350 160 
0-700 95 

 
Se a demanda de oxigênio estimada for maior que 700 mg/L é necessária a diluição da amostra.  
 


