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DETERMINAÇÃO DO FERRO TOTAL 
 
 

1) GENERALIDADES: A maior presença de ferro em ambientes naturais ocorre na forma              
insolúvel de óxido férrico (Fe​2+​) e carbono ferroso (Fe​3+​), sendo que a última possui maior               
solubilidade em relação à forma precedente. Os problemas que o excesso de ferro             
dissolvido na água podem causar são referentes a processos corrosivos e conferência de             
cor e sabor à água. 
 
2) PRINCÍPIO DO MÉTODO: O método a ser utilizado é o da 1,10 –fenantrolina. O método                
depende da formação de um íon complexo de cor vermelho-laranja, pela relação 3-1 entre              
1,10 –fenantrolina e Fe​++​. A medida da quantidade de ferro na amostra é efetuada em               
espectrofotômetro, segundo a concentração de ferro da amostra, a um comprimento de            
onda de 510nm. 
 
3) INTERFERENTES: Cor e turbidez em quantidades consideráveis interferem e seus          

efeitos são reduzidos evaporando a amostra, em seguida submetendo o resíduo à            
ignição e redissolvendo o material em ácido clorídrico. Outros fatores também são            
interferentes como: quantidade excessiva de matéria orgânica, agentes oxidantes         
fortes, fosfatos, cianetos e nitritos. 

 
4) MATERIAIS E REAGENTES A SEREM UTILIZADOS: 
4.1) Materiais e equipamentos: erlenmeyer 125ml; pipetas volumétricas de 1 ml, 2ml e             
10ml; proveta graduada de 50ml; pérolas de vidro; 
4.2) Reagentes e Soluções: Ácido Clorídrico concentrado; Solução de hidroxilamina;          
Solução Tampão Acetato de amônio; Solução de Orto-fenantrolina. 
 
 
5) PROCEDIMENTO: 
a) Num erlenmeyer colocar 50 ml de amostra (ou um volume menor diluído a 50 ml com                

água destilada); colocar pérolas de vidro para ebulição; 
b) Acrescentar 2 ml de ácido clorídrico concentrado; 
c) Acrescentar 1 ml de solução de hidroxilamina; 
d) Evaporar em chapa de aquecimento elétrico, até que reste aproximadamente 10 ml; 
e) Transferir quantitativamente o volume restante para uma proveta de 50 ml, lavando as             

pérolas com água destilada; 
f) Acrescentar 10 ml de solução tampão acetato de amônio e 2 ml de solução de               

orto-fenantrolina; 
g) Completar a 50 ml com água destilada, fechar a abertura da proveta com filme plástico               

e homogeneizar; 



h) Após 10 minutos (deixar a amostra em repouso no escuro) ler a % (porcentagem) de               
transmitância da solução colorida à 510 nm; 

i) Efetuar prova em branco, tratando 50 ml de água destilada conforme os itens b até g,                
e após 10 minutos utilizá-la para ajustar a transmitância em 100 % T; 

j) Utilizar a curva de calibração feita anteriormente para a determinação da concentração             
de Fe em mg/l. 
 


