
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO TECNOLÓGICO 

    DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 
DISCIPLINA: ENS 7006 - QUALIDADE DE ÁGUA I 

PROFESSOR: William Gerson Matias 
 

DETERMINAÇÃO DO pH 
 

 
1) INTRODUÇÃO: A medida do pH é um dos testes mais importantes para a             

caracterização fisico-química da água e é utilizado praticamente em todas as fases do             
tratamento de efluentes ou da água para uso potável. O pH pode ser determinado de               
várias formas: utilizando-se indicadores e papéis indicadores, colorimetricamente ou         
potencialmente, sendo este último o mais utilizado.  

 
  
2) PRINCÍPIO DO MÉTODO: O pH-metro é o instrumento utilizado para a medida do pH              

através do método potenciométrico. Este instrumento é constituído por dois eletrodos           
conjugados: um indicador e outro de referência. O eletrodo de referência possui um             
potencial constante e o indicador é aquele que adquire o pH da amostra por              
comparação com o de referência. 

  
 
3) MATERIAIS E REAGENTES A SEREM UTILIZADOS: 
 
Material e Equipamento  
 
● bécker 
● pH-metro  
● Pissete com água destilada 
 
 
4) PROCEDIMENTO: 
 
Como o aparelho já se encontra calibrado, faremos direto a determinação do pH             
eletronicamente: 
 
a) O instrumento está calibrado e pronto para uso. Medir então o pH das amostras              

coletadas. 
b)  Antes de cada medida lave o eletrodo com água destilada. 
c)  Não retirar o aparelho do lugar. 
d) Tomar o MÁXIMO de cuidado com o eletrodo, pois é uma peça muito sensível e de                 
difícil reposição. 


